
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; tālr.: 67611720
fakss: 67620434

e-pasts: partika@bior.lv

TESTĒŠANAS PĀRSKATS

Pasūtītājs/maksātājs:
Meduspils SIA, reģistrācijas Nr.: 48503017785, adrese: Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Kāres, LV-3851, e-pasts:
meduspils@inbox.lv;lulindav@gmail.com, tālrunis: 29497903

Nr.PV-2016-P-47388.01

Paraugi pieņemti BIOR:
"BIOR" Saldus paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 63807216, e-pasts: saldus@bior.lv, 06.07.2016 plkst. 13:50
(pavadraksta Nr: SL-2016-P-47388)

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un
nepieciešamā papildinformācija

Pasūtījuma veids:
Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Diagnostikas centrs

P-47388/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Parauga īpašnieks:
Apjoms: 250; 400 g;

7 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Meduspils SIA  (48503017785)

Medus ar rabarberiem stikla tarā
Nosaukums un apraksts:

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: paškontrole
Parauga ņēmējs: Jānis Vainovskis tālrunis: 29497903; amats: SIA "Medus pils" īpašnieks;

Parauga ņemšanas vieta: no uzņēmuma noliktavas

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņemšanas datums, laiks: 05.07.2016

Paraugi pieņemti: "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija (07.07.2016 plkst. 17:50)
Testēšana uzsākta:07.07.2016.Testēšana pabeigta:10.08.2016.

Rādītājs Metode Rezultāts
Cukuri (hromatogrāfijas metode)
- fruktoze

§64 LFBG L 40.00-7 38,2 ± 3,8 %

- glikoze 42,7 ± 4,3 %

- saharoze 1,3 ± 0,1 %

Enerģētiskā vērtība Aprēķins pēc analīzēm* skatīt pielikumu

- Kokšķiedra ISO 5498:1981* 1,0 %

- Mitrums GOST 28561-90, p.2* 17,6 %

- Ogļhidrāti Aprēķins pēc analīzēm* 80,3 %

- Olbaltumvielas LVS EN 12135:2001* 0,3 %

- Pelnu saturs LVS 1135:2001* 0,2 %

- Tauki LVS EN ISO 11085:2016* 0,2 %

- Titrējamais skābums ISO 750:1998* 0,4 % pārrēķināts uz citronskābi

Nātrija hlorīds GOST 26186-84 p.3 0,03 %
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Piesātinātās taukskābes BIOR-T-012-131-2011 (taukskābju saturs taukos)~ < 0,1 %

Raugu un pelējumu skaits
- Pelējumu skaits

LVS ISO 21527-2:2008 6,0 x 10 KVV/1g

- Raugu skaits <10 KVV/1g

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: 10.08.2016

Sastādīja: Sniedze Skuja (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīja: Jānis Liepiņš (Ķīmijas nodaļas vadītājs)

Testēšanas pārskats Nr.PV-2016-P-47388.01. Pārpublicējot testēšanas rezultātus atsauce uz „BIOR” obligāta.
Bez „BIOR” rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.
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* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā
~ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā
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